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Según la normativa ISO 18113-2 : 2009, Apartado 7 Requisitos relativos a las instrucciones de uso y la directiva consolidada 
98/79/EC 
 

 
NOMBRE DEL PRODUCTO 

Cat. No Nombre Tamaño del envase 

10047025 Q Path Reactivo de Schiff Sobre de aluminio 450 ml 

 

 
USO DEL PRODUCTO 

La tinción de PAS (ácido periódico-de Schiff) permite la determinación del glucógeno, de las mucinas, de los mucopolisacáridos 
neutros así como de los filamentos y esporas micelianos. El ácido periódico transforma los glicoles en aldehído. El reactivo de Schiff, 
desteñido por el ácido sulfúrico, reacciona con los aldehídos libres formando un producto de condensación de color rojo, contrateñido 
con la hematoxilina. La manipulación de este producto queda reservada a los profesionales. 
 

 
ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES A TOMAR 

  
Remitirse a la Ficha de Datos de Seguridad o a la etiqueta del producto para las informaciones sobre manipulación, 
eliminación, informaciones químicas, precauciones de uso y sobre la composición del producto.  
 

 
1. Esta solución está lista para ser utilizada. Toda modificación realizada será de la responsabilidad del usuario. 
2. Es preciso filtrar la solución a diario para evitar toda contaminación por células o tejidos. 
3. Es preciso sustituir la solución por una solución fresca con la mayor frecuencia posible. 
4. La tinción de un gran número de láminas puede acarrear la dilución de la solución. Se recomienda, por lo tanto, llevar a cabo una 

rotación de las cubetas de tinción para evitar una dilución excesiva. 
5. Es preciso realizar a diario una prueba en una sección de control antes de iniciar los trabajos para alcanzar los mejores 

resultados. 
6. Es preciso utilizar un volumen adecuado de solución en las cubetas de tinción para asegurar que la sección quede totalmente 

recubierta durante la tinción. 
7. No utilizar este producto después de vencida la fecha de caducidad. 
8. No mezclar con otra solución de reactivo de Schiff u otros colorantes. 
9. Este reactivo no debe ser eliminado con los residuos domésticos ni debe entrar en el alcantarillado sino que debe ser desechado 

de acuerdo con las prescripciones legales. Las soluciones usadas y aquellas cuya fecha de caducidad ha vencido deben ser 
tratadas como desechos especiales, respetando las directivas locales en materia de eliminación de residuos. 

 

 
COMPOSICIÓN 

 Fucsina básica < 1% 
 Ácido clorhídrico < 10% 
 Metabisulfito de sodio < 1% 

 

 
CONSERVACIÓN Y VIDA ÚTIL TRAS LA 1ª APERTURA DEL RECIPIENTE 

Este producto debe almacenarse en sentido vertical dentro de su sobre herméticamente cerrado, a una temperatura ambiente, 
protegido de la luz y en un lugar debidamente ventilado entre +15°C y + 25°C. 
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Esto reactivo puede ser conservado, después de apertura a +4°C, en su sobre bien cerrado 
Utilizar la solución colorante hasta la fecha de caducidad que figura claramente indicada en el embalaje. 
 

 
EQUIPAMIENTO ESPECIAL SUPLEMENTARIO 

 Aparato de tinción : tener en cuenta el manual de instrucciones del aparato y de su programa informático. 
 

 
MUESTRAS 

 Tipo de muestras : Corte histológico previamente fijado con ayuda de Q Path Formol al 10% v/v tamponado.  Ningún método de 
análisis garantiza que las muestras, histológicas o citológicas, no vayan a transmitir agentes infecciosos. Por consiguiente, todas 
las muestras de tejidos o células deberán ser consideradas como potencialmente infecciosas. 

 Todas las muestras deben ser claramente identificadas. 
 Condiciones especiales de extracción : muestras frescas y correctamente fijadas, utilizar instrumentos apropiados para la 

extracción y la preparación. 
 Tratamiento previo : ninguno. 
 Condiciones de conservación : realizar un montaje porta/cubreobjetos y conservar en un lugar seco protegido de la luz.  

 

 
MODO OPERATIVO 

PROTOCOLO de TINCIÓN PAS: 
1. Desparafinar e hidratar los cortes con agua del grifo durante 10 min 
2. Aclarar con agua destilada 
3. Oxidar con ácido periódico al 0,5% durante 15 min 
4. Aclarar con agua corriente durante 10 min 
5. Teñir con el reactivo Q Path reactivo de Schiff durante 15 min 
6. Aclarar con agua corriente durante 10 min 
7. Meter en la solución de Q Path hematoxilina de Harris durante 4 min 
8. Aclarar con agua corriente durante 10 min 
9. Deshidratar, aclarar 
10. Montar las láminas con la gama Q Path Coverquick. 
 
Resultados:  
Sustancias PAS positivas : de rosa a rojo púrpura. 
Núcleos celulares : azul. 
Fondo : tono verde pálido. 
 
No es necesario tener un testigo.  
En condiciones normales, el enjuague por el agua corriente basta con ruborizar al reactivo de Schiff, si no es el caso hay que 
regenerar Schiff por una solución de ácido sulfuroso. Podemos asociar con la coloración de P.A.S. (Periodic Acid Schiff) coloraciones 
del colágeno, de la reticulina, de las fibras elásticas. 
Q path Reactivo de Schiff puede conservarse varios meses al frío (4°) en su bolsillo de origen. 
 
Los tiempos de coloración pueden variar en función de las preferencias de colores personales. 
Los tiempos indicados en estas instrucciones son aproximados. Los tiempos pueden ajustarse. 
Algunos recursos de agua del grifo son ácidos y no pueden ser utilizadas en la fase de azulado de este protocolo; en caso de que el 
agua esté demasiado ácida, usar una solución alcalina diluida. 
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METODOLOGÍA 
 

• PRINCIPIO DEL MÉTODO 
Durante la tinción de PAS, el ácido periódico es un oxidante potente capaz de romper el enlace covalente entre dos funciones –OH de 
una glucopiranosa. Las dos funciones de aldehídos creadas reducen el leucoderivado de la fucsina básica de Schiff, que se vuelve 
rosa a rojo púrpura. La hematoxilina se usa como contracolorante para intensificar el contraste. 
Los diagnósticos tan solo pueden darse por personas autorizadas y preparadas. 
 

• CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO Y LÍMITES DE LAS PRESTACIONES 
El par de la solución Q Path reactivo de Schiff y  de la solución Q Path ácido periódico se utiliza en el marco de un procedimiento de 
tinción especial que variará en función de los usuarios y puede ser adaptado por el patólogo que realiza el diagnóstico para alcanzar 
la intensidad y la especificidad requeridas. Este método es repetitivo y reproducible dentro de los límites del carácter subjetivo del 
procedimiento. 
La tinción excesiva o la tinción deficiente que solamente podrán apreciarse al finalizar el procedimiento requerirán repetir la tinción de 
una sección, procurando respetar los tiempos indicados en el protocolo. Debido al carácter subjetivo de la tinción, resulta imposible 
prever los tiempos exactos de cada etapa.  
Las soluciones de tinción muy usadas perderán su poder de coloración y los tiempos de tinción deberán ser prolongados o será 
preciso utilizar soluciones nuevas. 
La calidad óptima del colorante será validada por el paso de una lámina testigo antes de arrancar con las tinciones diarias. 
Un contacto demasiado prolongado con el ácido periódico, así como una solución cuyo PH sea excesivamente ácido darán unos 
falsos positivos a consecuencia de la sobreoxidación de los aldehídos en carboxilos. 
 
PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS 
 
Solución lista para ser utilizada. 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Theory and Practice of histotechnology, 2nd

Manual of Histolgy Staining Methods of the Armed forces institue of patholoy, 3
 ed., DC Sheehan, BB Hrapchack, editors, CV Mosby Co.,St Louis, MO, 1980. 

rd

Manuel de technique d’anatomo-cytopathologie, Théorie pratique, Veronique Marck Masson 
 ed., LG Luna, Editor, MCGraw Hill, New York, 1968. 

Hotchkiss RD : A microchemical reaction resulting in the staining of polysaccharide structures in fixed tissue preparations. Arch 
Biochem 16 :131, 1948. 
Culling CFA, Allison RT, Barr WT/cellular pathology Technique, 4th ed. Butterworths, pp 216-220,1985. 
 
SERVICIO POSTVENTA 
 
Prestamos especial atención a la calidad de nuestros productos. No obstante, si no estuviera satisfecho le rogamos póngase en 
contacto con nuestro Servicio de atención al Consumidor (service.clients@fr.vwr.com), especificando la referencia y el número de 
partida del producto en cuestión. 
 
Esta ficha técnica fue elaborada el 04/08/15 y anula cualquier ficha anterior. Las informaciones facilitadas se basan en nuestros 
conocimientos y experiencia a día de hoy. Llamamos la atención de los usuarios sobre los posibles riesgos que corren al utilizar el 
producto para otros fines que aquéllos para los que fue concebido. Esta ficha no eximirá de ningún modo al usuario de conocer y 
aplicar el conjunto de textos que regulen su actividad. Adoptará bajo su única responsabilidad las precauciones vinculadas al uso que 
ha hecho del producto. 
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